FrauHtirtw 


Das Präzisions-Drehspul 

Rad io-Universal-Mavometer 


Milliamp.-, Millivolt-, Amp.-. Volt- und Ohmmeter 


D. R. G. M. 


I. R. P. a. 


Original Gossen 

Das Weltwunder der Meßtechnik 


Neu! 


Vollkommen aperiodisch! 
200 fach kurzzeitig Uber¬ 
stromsicher! 

Elektrisch fast unzerstörbar! 
Leicht in der Handhabung! 
Edelsteinlagerung! 

Gewichte: 

** Mavometer. , 0,45 kg 
.... 0,10 kg 

^^insteckbrett . 0,15 kg 




Neu! 

500 Ohm pro 1 Volt. 

Innerer Widerstand 50 Li bei 0,1 Volt. 

Stromverbr. nur 2 Milliamp. 
Spannungsabf. 100 Millivolt. 
Nullstellungs-Vorrichtung. 
Genauigkeit +1| 2 mm der Skala 


Gewichte: 
Widerstände bis 

50 Volt*"} °> 05 
„ 1000 Volt 0,1 kg 

2000 Vo lt 0.2 


ki* 


^4 


Das Instrument ermöglicht die allergenauesten Messungen von: 
fä Strömen von 20 Mikro-Amp. 1 ) bis zum 1 millionenfachen Wert: 20 Amp. 

Spannungen von 1 Millivolt 2 ) „ „ 2 „ „ 2000 Volt 

Widerständen von 50 Ohm „ „ 1 „ „ 50 Megohm 3 ) 

und ist ausgerüstet mit: 

Kurzschlußkontakt und doppeltem Sicherheitskontakt, daher ein Verbrennen des Systems fast ausgeschlossen. 
Vielseitige Verwendungsmöglichkeit bei Erweiterung der Meßbereiche durch vielfadi abgestufte ansteck¬ 
bare Vor- und Nebenwiderstände, die überall erhältlich zur Vervollkommnung des Instruments nach ur -1 
na di angesdiafFt werden können, so daß nur ein Instrument für alle Messungen notwendig ist. 

Ausführung: Ein Präzisions-Drehsputmeßwerk ist versenkt montiert in einem mattschwarzen Holzsockel der Dimensionen 125 X 86 X 20 mm. Die 
oberen 3 Klemmen sind zum Anschluß an Strom und Spannung entsprechend der Bezeichnungen und der gegebenen Polarität bestimmt, die unteren 3 Klemmen 
dienen zum Anstecken der Vor- uud Nebenwiderstände. Die Skalenbo gen länge beträgt 50 mm, Zeigerlänge 31 mm. 

Preis für das Instrument Mk. 24.75 

Preis für die Nebenwiderstände bis einsdil. 20 Amp. Mk. 3.— per Stück, für die Vorwiderstände bis einschl. 
50 Volt Mk. 3.— per Stück. — (Tabellen für Neben- und Vorwiderstände umseifig.) 

Mehrpreise für Vorwiderstände über 50 Voll; 

__75_100_15 0 200 250 300 500 750 1000 1500 2000 Volt 

0,40 0,75 1,50 2,25 3,— 3.75 6.75 12— 187— 30— ~ 

Preis für 1 Etui Mk. 2.—, für 1 ßretfehen zum Einordnen von 4 Vor- oder Nebenwiderständen Mk. —.75. 

In jedem guten Fachgeschäft erhältlich, andernfalls weisen wir Bezugsquellen 
gerne nach. Nur wenn dies nidit möglich, liefern wir auch direkt ab Fabrik. 

einzige Jlettung für jeden Jladiofreund! 


*) 1 Mikro-Amp. = Amp. *) 1 Milli-Volt = -j— - Volt. s ) 1 Megohm - - 1 Million Ohm. 


Wenden! 
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des Widerstandes 


und ersieltjolgende 
Meßbereiche der Meßbereiche der 


Das Instrument misst an den Klemmen -AVund+A direkt bei l/ollaus schlag 

0 t oo2 Amp. - 2mA und Opo l/o/t inneren Widerstand = 50 52. 

Zur Messung höherer Jpannungen u. Stromstärken benutjhnan einen derjblgenden Widerstände 

Die normal vorkommenden Meßbe¬ 
reiche bei Strommessungen sind: 

N- Sä für hi. Anodenstrom 

fl* Sa * gn * 

ff- 7a * gn * 

fl-12a für Spar röhren — hfe/j ström 

fl ^ 13a 

ff-1¥a v Oxydröhrrn " 

ff-15a für Oxydröhren- Hetßslpom 

ff 2 17a * L o ufSprecher-u Jenderobm 

ff* 19a-26a u Ladestromf Accumutef 

Normale Bereiche 
bei Spannungjmesjungen j/nc 

fl-llv, 7Bv t 73/ t 7¥z AccumuJ&t~u tempensparnungt 

N°16 1 / 5tfferspann ungen 

ff*B7v t EE/23v t A noden Spannungen 
ff*23v> (30/) Jen denspannungen. 
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fiusser mittels der Ohm ta belle läßt sich d. Grösse 
■ :n Widerstanden nach folgender forme!bestimmen: 

Es bedeuten (siehe Schaltbildf Messung cf. Widerstande^ 
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E= Spannung derjtro mguefie nt mit dem Nanometer juersf ju messen fx^'Tu - 'g— ; 

Px - den ju mes sen de an bekannte Widerstand 

e =Spannungsangabe des Ma vorne fers nach Jehai tu ng not? Tlr/wischen Ms wmeter u J tromqueik 
Ti^Jnstrumenten widerstandgleich 500mal \hftmessbereich der/un Messung von Eu e verwendeten 
Beispiel: » gleichen Üoru/idsfds. 

Es ut der Ohmwert eines mit Oß Megohm be/eichneten Ji/rhtabes nach/uprüfen ; 
als Strom quelle steht ein BEO Voifnets gsr Verfügung Zur Messung von Eue wird den 
l/orwiderstand für 500 l/o/t verwendet 7% ist demnach gkich 500x300 = 750000 SZ } 
das gemessene Esei 210 i/o/t unde sei dl Holt TOr^ 150000 = 0ß¥ Megohm. 




































































































